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1 Einleitung 
In der experimentellen Kern- und Teilchenphysik spielen Zeitmessungen im 
Nanosekunden- bzw. Subnanosekundenbereich eine wichtige Rolle. Flugzeiten 
geladener und neutraler Teilchen liefern unmittelbare Informationen uber Teil- 
chengeschwindigkeiten. Aus Messungen von Zerfallszeiten kann die Lebensdauer 
inst abiler Zus tznde experimentell ermittelt werden. Daruberhinaus sind Zeit- 
messungen inn Nano- und Subnanosekundenbereich zur indirekten Bestimmung 
von Teilchenpararnetern beispielsweise bei der Auslese von Driftkammern, Viel- 
drahtproportionalkammern, Lawinenziihlern oder Szintillationsz&lern von Be- 
deutung. So nutzt man bei der Auslese von Vieldrahtproportionalkammern die 
vom Ort abhangige unterschiedliche Signallaufzeit des Ladungsimpulses in einer 
Verzogerungsleitung [l]. Durch Messung der Zeitdifferenz an beiden Enden der 
Verzogerungsleitung kann iiber einen Kalibrierungsfaktor die Teilchenkoordinate 
im Detektor ermittelt werden. Gleiches gilt z.B. fur lange Szintillationsdetekto- 
ren. ~ b e r  die Messung der Lichtlaufzeitdifferenz an beiden Enden des Szintillators 
kann der Teilchenort berechnet werden [2],[3]. Um die gemessene Zeit als Experi- 
mentparameter in einen speicherbaren Ereignisvektor zu integrieren, mufi sie mit 
einer angemessenen Auffosung digitalisiert werden. Im hier zur Biskussion ste- 
henden Zeitbereich hat sich in der Vergangenheit folgende Methode durchgesetzt. 
Die MeBzeit wird iiber eine Zeit-Analog-Konvertierung in eine zeitproportionale 
Spannung oder Ladung gewandelt. Oblicherweise realisiert man dieses durch Ad-  
laden eines Kondensators uber eine Konstantstromquelle. AnschlieBend werden 
Spannung oder Ladung mit konventionellen ADC bzw. QDC digitalisiert. Die 
Totzeit wird hierbei im wesentlichen durch die ADC- bzw. QDC- Konvertierungs- 
zeit bestimmt und liegt im Mikrosekundenbereich (z.B. Le Croy FERA 4300 4.8 
Mikrosekunden fur 10 bit) [4]. Mit "diesen Verfahren werden bei kommerziellen 
Geraten bis zu 50 ps elektronische Z$tauflosung angegeben. Ein wesentlicher 
Nachteil dieser Technik ist die zur Digitalisierung notwendige Konvertiemgs- 
zeit im Mikrosekundenbereich. Eine Integration der Zeitinformatisn in schnelle 
Triggerprozesse ist wegen der groflen Totzeiten nicht sinnvou. 
2 Anforderungen an einen Zeit-Digit al- 
Konvert er fiir Triggerapplikat ionen 
Moderne Experimente in der Kern- und Teilchenphysik zeichnen sich oft durch 
hohe Luminositaten (ca. 1032~m-2s-1) und groBe Detektorakzeptanzen (4n) aus. 
Die im Detektor adretenden Zzhlraten liegen in der GrijBenordnung von 106 . 
bis 107 S-'. Werden insbesondere seltene Prozesse im Mikrobarn- bzw. Nano- 
barnbereich untersucht, so besteht die Aufgabe eines schnellen Triggerprozesses 
vor allem in der Elininierung uninteressanter Reaktionen. Das heiBt innerhalb 
einer Triggerzeit von groBenordnungsmd3ig 100 ns miissen die Eventstrukturen 
auf Signaturen der seltenen Reaktion gepriift werden. Das ist insofern sinnvoll, 
da die Erzeugung eines vollstkdigen Eventvektors mit Totzeiten um einige 10 
,us verbunden ist (TDC- und ADC- Konvertierungszeiten) und nur dann vor- 
genommen werden sollte, wenn eine off line Datenanalyse fur dieses Ereignis 
notwendig wird. Neben der Systemtotzeit wird dadurch auch die Anzahl red- 
undanter Speicherdaten reduziert. Urn die Signatur bestimmter Ereignisse im 
TriggerprozeB zu erfassen, kiinnen wegen der geforderten Zeitlimits, z.B. Szin- 
tillationsz5hlermuste~, Zeitkorrellationen oder Detektorsignaleigenschaften( z-B. 
Pulshohe, Risetime) ausgewertet werden. KGnnen die genannten Parameter als 
unabhangige GroBen betrachtet werden, geniigt oft die Diskriminierung und eine 
einfache logische Verkniipfung. Miissen im TriggerprozeB mehrere Fenster auf 
einen Parameter geseitzt oder auf kombinierte Parameter (z,B. Teilchenflugzeit in 
Abhangigkeit vom Szintillati6nsz~1e~muster) verarbeitet werden, so sind prinzi- 
piell die Einzelparameter zu messen, d.h. zu digitalisieren und mittels schneller 
Prozessoren oder Look Up Units auf die gesuchte Triggerbedingung zu testen. Fiir 
MeBzeiten im Nano- bzw. Subnanosekundenbereich wird daher ein TDC benotigt, 
dessen Konvertierungs- bzw. Totzeit das Mefkeitintervall nur unwesentlich iiber- 
steigt. Um bei O~zillatorfre~uenzen von 125 MHz dennoch Kanalbreiten (LSB) 
von ca. 1 ns zu erhalten, wird in [5] eine Losung beschrieben, die auf der Inter- 
polation des MeBzeitintervalls zwischen den Clocks des Oszillators beruht. Die 
damit erreichbare Zeitaufiiisung lie& bei ca. 0.5 ns und ist fiir die meisten An- 
wendungen im TriggerprozeB zu schlecht. Eine Erhohung der Taktfrequenz auf 
170 MHz bringt, wie die Autoren zeigen, wegen der begrenzten Bandbreite der 
verwendeten Bauelemente keine wesentliche Verbesserung. Weitere Nachteile des 
Verfahrens bestehen im Aufwand sowie im Abgleich der Interpolatorschaltung, 
die sich entscheidend in der LinearitZt des Konverters niederschlagt. 
Die Fortschritte in der Halbleitertechnologie zu immer hijheren Grenzfre- 
quenzen hin erlauben seit kurzem iiber die Realisierung des Start-Stop- 
Zahlerkonzeptes mit Taktfrecquenzen urn einige GHz, das direkte Zeit-Digital- 
Konvertierungspriszip zu verwenden. D m i t  ist es prinzipiell moglich, Zeit- 
aufiosungen um 2Q0 ps zu erreichen. Diese Parameter waren insofern interessant, 
da sich schnelle Triggerdetektoren wie Szintillationsz5hler oder Lawinendetekto- 
ren durch vergleichbare Zeitauflosungen auszeichnen. 
3 Aufbau des Real Time to Digital Converters 
(RTDC) 
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Abbl. Schematischer Aufbau des Real Time to Digital Converters (RTDC) 
Abb. l zeigt das Konzept des RTD C, dai3 auf dem Start-Stop-Ziihler-Primip mit 
einer Taktfrequenz von 2.5 GHz beruht. Um den Pegel und die Flankensteilheit 
der Start- bzw. Stopeingangssignale (iiblicherweise ECL-Pegel der 10 K-Serie 
mit 3 ns tnIf) auf die schaltzeitinternen Parameter anzupassen, werden entspre- 
chende Forrnungsstufen an jedem Eingang vorgesehen. Bas Start-Stop-Flip-Flop 
dient zur Speicherung des Startimpulses bis zum Eintreffen des Stopimpulses. 
Gleichzeitig steuert es das Zghlertor. Ber Zahler ist ein Asynchronzihler, um 
die maximal miigliche Zalfrequenz der Digitalbausteine auszunutaen. ober die 
Ausgangspufferstufen wird die gemessene Zeit im Binkcode ausgegeben. Die 
Ausgangssignale entsprechen dem Signalstandard der Eingangssignale (ECL-Serie 
10K). 
Die eigentlichen Probleme bei der Realisierung dieser Schaltung liegen im Layout 
der Leiterijlatte und in der Bauelementewahl. Unter anderem ist dabei folgendes 
zu beachten: 
- Die Signalleitungen mksen entweder extsern kurz gehdten oder es rnksen 
angepai3te Leitungen (Striplinie) verwendet werden 
- Signalleitungen und Versorg~mgsspannunge~~ werdenn prinzipiePP auf ver- 
schiedenen Leitesplattenseiten untergebraclilt 
- Durch ausreichende Abblockkondensatoren ist sicherzustellen, daB keine 
Schaltimpulse auf den Betriebsspannungsleitungen entstehen 
- die Gehiiuseformen und die Pinbelegung der Logikschaltkreise muB ein Lay- 
out entsprechend 0.g. Forderungen ermbglichen 
- Parasitare Kapazitaten der Widerstgnde und parasit k e  Induktivitaten der 
Kondensatoren miissen extrem klein sein 
- Die Abmessung aller Bauelemente muB extrem klein sein 
4.1 Linearitat 
Fiir eine Oszillatorfrequenz von 2.5 GHz (LSB=400ps) und einen dynamischen 
Bereich von 5 bit wurden die differentielle und integrale Nichtlinearitat der TDC 
experimentell ermittelt. Abb.2 zeigt den Mittelwert der digitalisierten Zeitinfor- 
mation im gesamten dynarnischen Bereich (a) und an einem Randbereich (b). Ba 
die im Testgenerator eingestellte MeBintervallschrittweite nicht genugend repro- 
duzierbar war, wurde das zu bestimmende Zeitintervall simultan mit einem Le 
Croy TFC(4303)-FERA(4300) System gemessen. Es ist bemerkenswert, daB, wie 
in (a) ersichtlich, praktisch keine integrale Nichtlinearitat auftritt. Die typische 
differentielle Nichtlinearitgt betrggt f 50 ps und ist damit wesentlich kleiner als 
LSB/2. 
Fiir die Beurteilung der Zeitaufliisung des RTDC sind einige grundlegende Be- 
trachtungen notwendig. Zunachst gilt es zu beriicksichtigen, daB sowohl Start- 
impuls als auch Stopimpuls asynchron zur Oszillatorfrequenz auftreten. Fur ein 
unbekanntes Zeitintervall fiihrt diese Tatsache fiir die Start- und Stopzeit jeweils 
zu einem Fehlerbeitrag von a- LSB. Diese GriiBe entspricht der Standardab- 
weichung einer gleichm5Bigen Verteilung in einem Intervall der Lange LSB [6] 
und repriisentiert die Streuung des Start- bzw. Stopimpulses innerhalb einer 
Oszillatorperiode. Die quadratisch addierten Beitriige von asynchronen Start- 
und Stopirnpuls liefern somit einen Beitrag zum MeBfehler von &LSB. Da 
die Betrachtung generell fiir ein MeBzeitintervall unbekannter Lange gilt, ent- 
spricht dieser Fehler einem mittleren Fehler fiir die Zeitmessung. Betrachtet man 
die Zeitadbsung des asynchronen Start- Stop- Zahlers unter der Voraussetzung 
eines exakt b e k m t e n  ~eBzeitintervalls, so variiert die theoretische Standardab- 
weichung quadratisch vsn 0 bis 0.5-LSB. Wenn das MeBzeitintervall genau dem 
gmzzahligern Vielfachen der Oszillatorperiode (LSB) entspricht, sollte die Streu- 
u g  der digitdisierten Zeitinformation 0 betragen. Der maximale Fehler von 
0.5-LSB tsitt auf, wenn das MeBzeitintervall einem halbzahligen Vielfachen von 
LSB entspricht . 
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Abb.2 Linearitiit des RTDC 
( a ) irn gesamten Meabereich 
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Der mathematische Zusammenhang zwischen a und t, wird durch die Gleichung: 
gegeben, wobei X = t,/LSB - INT(t, jLSB). 
Abb.3 zeigt die in 100ps-Schritten gemessene Zeitaufliisung des RTDC. Gestri- 
chelt eingezeichnet ist die 0.g. funktionale Abhkgigkeit a(x), die nur in der 
Asynchronitst von MeBzeitintervall und Oszillatortakt begriindet ist. Da abgese- 
hen von einem kleinem Randbereich am Spektrenende (entspricht t, ---, 0) alle 
Mel3werte mit a(x) sehr gut iibereinstimmen, kiinnen zusatzliche elektronische 
Einfliisse auf die Zeitadiisung fiir diese Taktfrequenz ausgeschlossen werden. 
Darnit kann als maximaler Digitalisierungsfehler f LSB/2 (200 ps) angegeben 
werden. 
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Abb.3 Experimentell bestimmte Zeitaufliisung des RTDC 
(gestrichelt eingezeichnet: theoretische Aufliisung aufgrund des 
asynchronen Start-Stop-Ziihlprinzipes) 
4.3 Eingang- Ausgang-Verzogerung (Transitt ime) 
Die Digitalisierung der MeBzeit durch Ztihlung von Oszillatorimpulsen erfordert 
bis auf die Signallaufzeiten keine zusatzliche Totzeit. Die Totzeit des RTDC 
betrzgt somit : 
T t = A + n - B S C  (2) 
wobei A die Signallaufzeit vor und nach dem Bin&z&ler (ca. 1.5 ns), B die 
Signallaufzeit durch eine Zalerstufe (ca. 500 ps), n die Zahl der Bits und C die 
Einschwingzeit der Ausgangssignale (ca. 500 ps) reprGentiert. Die Signallaufzeit 
vom Anliegen des Stopsignales bis zum Vorliegen der lesefdigen Ausgangssignale 
betrzgt damit ca. 4.5 ns. Damit ist der vorgestellte RTDC auch unter diesem 
Gesichtspunkt hervorragend zum Aufbau eines komplexen Triggersystemes geeig- 
net. 
5 Mogliche Anwendungen 
5.1 Zweiseitige Auslese von Szintillatorstreifen 
(COSY-TOF) 
Der hier beschriebene Echtzeit-zu-Digitalkonverter wurde zur Koordinatenbe- 
stimmung an einem langen Szintillatorstreifen (2500x100~14 mm3, NE 110) dn-  
gesetzt und getestet. Die Information iiber den Durchgangsort des Teilchens 
in der Koordinatenrichtung parallel zur Szintillatorl%ge gewinnt man durch 
zweiseitige Lichtauslese und Messung der LichtlaufzeitdifFerenz. Fiir die ange- 
gebene Szintillatorgeometrie betragt die maximale Lichtlaufzeit ca. 12 ns . 96 
derartiger Streifenelemente werden im COSY-TOF-Spektrometer [7] ringfZIrmig 
aneinandergesetzt und bilden ein Stopdetektorsegment. Dabei sol1 uber die Strei- 
fennummer der Laborwinkel cp und uber die Ortskoordinate lkgs  des Streifens 
der Winkel 8 on line bestimmt und in den TriggerprozeB integriert werden. Ins- 
besondere geht es dabei um die Eliminierung der elastischen pp-Streuung, die bei 
COSY-Energien den Hauptanteil am Wirkungsquerschnitt bildet. Abb.4 zeigt 
die beidseitige Auslese des langen Szintillatorstreifens und schematisch den fiir 
den koordinatenabhgngigen Teil der Triggerelektronik. Die Verz6gerung DJ ent- 
spricht der tot den Lichtlaufzeit im Szintillator und sichert die eindeutige Zuord- 
nung von Start- und Stopimpuls im TDC. Am Teststrahl des Protonensynchro- 
trons am CERN wurden mit dieser Anordnung methodische Untersucbungen aur 
Orts- und Zeitaufl6sung durchgefiihrt. Die Messung erfolgte mit 1 GeV/c Pio- 
nen (minimal ionisierend). Ein Masterszintillator unmittelbar vor dem langen 
Szintillator begrenzte das Strahlprofil auf eine Breite von 3 cm. Abb.5 zeigt das 
Zeitspektrum, gemessen mit einem Pionenstrahl. Die enmittelte Zeitad6smg 
der gesamten Anordnung (Szintillator/Photomultipier/TDC) betrug ca. 388 ps, 
was einer Ortsaufiijsung von 4 cm entspricht. 
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Abb.4 Erzeugung eines ortsabhzngigen Triggersignals durch beidseitige 
Auslese eines Szintillatorstreifens und Digitalisierung mittels RTDC 
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Abb.5 RTBC - Spektrum der Lichtlaufieitdifferenz eines zweiseitig ausgelesenen 
S~intillatorstseifens. Mittds M~terszintillatras wurde der 1 GeV/c 
Piowenstrahl aatf 3 em begrenzt. 
In Abb.6 ist die liings des Streifens gemessene OrtsauflBsung zusammen mit der 
gleichzeitig mittels Le Croy TFC(4303) FERA(4300) gemessenen Ortsaufliisung 
dargestellt. 
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Abb.6 Aufliisung der Koordinatenmessung am langen Szintillator rnit RTDC und 
konventioneller TD C 
Fiir diesen Anwendungsfd ist bemerkenswert, d d  beide Mefiverfahen keine Urs- 
terschiede hinsichtlich der Zeitaufliisung aufweisen. Das ist zu verstehen, wem 
man k m m t ,  d d  beide TDC keinen wesentlichen Anteil zur Zeitaufl6smg lie- 
fern. Die Zeitaufliisung wird hier hauptsschlich durch die Licbtdispersism im 
Szintillator bestimmt. Wiihrend das Le Croy System die Ksnvertierung in ca. 
5 Mikrosekunden beendet hat, stellt der Bier vorgestellte RTBC die faktiscfn 
gleichwertige Information bereits nach 4.5 ns zur Vediigung und ist damit in 
den Triggesprozefl einbindbar. 
5 -2 TeilchenspurabhSngiges Flugzeit fenst er 
(COSY-ZDF) 
Ein weiteres GroBexperirnent an COSY ist das im Bau befindliche O0-Spek- 
trometer (Zero Degree Facility, ZDF) 281. In diesem Mapetspektrometer werden 
Teilchenspuren in Drahtkarnmern und Szintillationsdetektoren gemessen. Da im 
Magnetfeld die Teilchenspur nur vom Impuls abhangt, soll zur zusatzlichen Mas- 
senidentifikation die Teilchengeschwindigkeit iiber eine Flugzeit zwischen einem 
Start- und Stopszintillationshodoskop gemessen werden. Da die Flugzeit uber die 
Flugstrecke , d.h. fiber die Kombination der getroffenen Start- und Stopzahler 
mit der Teilchengeschwindigkeit zusamrnenhSngen, mussen beide Parameter zur 
Bildung eines Triggersignales auf bestimmte Geschwindigkeitsfenster on line di- 
gitalisiert und in einer Look Up Unit (z.B. Le Croy 2373) gepriift werden. Abb.7 
zeigt eine einfache Logik fiir diesen Trigger, wobei jeweils nur ein Teilchen im 
Spektrometer auftreten darf. Fiir Teilchenmultiplizitaten gr6Ber 1 ist die Schal- 
tung prinzipiell erweiterbar. 





Abb.? Trigerlogik zur Realisierung eines koordinatenabhangigen 
FPugzeitfensters 
5.3 ny- Diskriminierung in Szintillatoren 
Die Impulsabklingzeiten im SzintillationsprozeD sind bei einigen Szintillatormate- 
rialien von der Ionisationsdichte abhingig, was zur Teilchenunterscheidung aus- 
genutzt werden kann. Neben Pulsformanalysen (Pulse Shape Analyzing Dis- 
criminator) w k e  eine Echtzeit-Pulsananlyse zur n7-Unterscheidung durch on 
line-Digitalisierung der Pulslkge und schnellen Bestimmung der Signalampli- . 
tude iiber einen Flash-ADC (2.B. Le Croy 4504, 4 bit, Input-Output-Delay ca. 
15 ns) mbglich. Beide digitale Informationen kbnnen zu einem Wort zusammen- 
gefiigt und ebenfalls in einer Look Up Unit getestet werden. Geht man von einem 
Input-Output Delay der Look Up Unit von 35 ns (Le Croy 2373) aus, wiirde die 
Totzeit einer solchen n7-Triggerkomponente ca. 50 ns betragen. 
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